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1. บทน า (Introduction) 

1.1 ก่อนการใช้งานเคร่ือง 

คู่มือการใชง้านและอุปกรณ์ฉบบัน้ีไดใ้ห้ค  าอธิบายส าหรับผูเ้ช่ียวชาญดา้นการแพทย์ท่ีไดรั้บการอบรม

จากตวัแทนจ าหน่ายหรือบริษทัผูผ้ลิตทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบติั 
 

เคร่ืองน้ีตอ้งอยูภ่ายใตก้ารดูแลโดยแพทย ์
 

ผูใ้ชง้านเคร่ืองตอ้งอ่านคู่มือการใชง้าน ขอ้ก าหนดทางดา้นความปลอดภยัและขั้นตอนการใชง้านเคร่ือง

ก่อนใชง้าน 

 

1.2 แนะน าเคร่ือง 

Morpheus8 hand piece ใช้เทคโนโลยีคล่ืนความถ่ีวิทยุ  (RF) ชนิด Bi-polar ส าหรับท า Fractional 

Resurfacing ทางดา้นความงามต่าง ๆ Morpheus8 hand piece ใชก้บัเคร่ือง Inmode โดยตวัเคร่ืองสามารถ

ปรับตั้งค่าพลงังานให้เหมาะสมกบัแต่ละบุคคล เพื่อประสิทธิภาพการรักษาและความปลอดภยัต่อผูเ้ขา้

รับการรักษา 

1.3 ข้อก าหนดทีใ่ช้ในคู่มือ 

 

WARNING! ขอ้มูลน้ีมีความส าคญัท่ีสุด 

 

ATTENTION! ศึกษาขอ้มูลในเอกสารประกอบ 

 

NOTE! ขอ้มูลทัว่ไปท่ีควรรู้ 

 

 

 

 



1.4 ค าอธิบายสัญลกัษณ์ทีใ่ช้กบัเคร่ือง 

สัญลกัษณ์ ค าอธิบาย 

 

CSA marking 
(212603 CSA master contract number) 

 

หา้มทิ้งลงถงัขยะ ควรแยกทิ้งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์โดยเฉพาะ 

 
ฟิวส์ 

 

เคร่ืองมือ Type BF 

 

เคร่ืองมือ Type B 

 

HF Isolated Patient Circuit 

 

ปฏิบติัตามค าแนะน าการใชง้าน 

 

 เคร่ืองมือท่ีท าการรักษาหรืออยูภ่ายใตก้ารดูแลของแพทยเ์ท่านั้น 

 

หา้มน ามาใชซ้ ้ า ใชไ้ดค้ร้ังเดียวเท่านั้น สัญลกัษณ์น้ีใชส้ าหรับผลิตภณัฑท่ี์
ใชค้ร้ังเดียวทิ้ง 

 

เคร่ืองมือน้ีปล่อยพลงังานคล่ืนความถ่ีวทิยแุบบไม่ก่อใหเ้กิดประจุ 

 



2. ความปลอดภัย 
ในบทน้ีเป็นขอ้มูลเก่ียวกบัความปลอดภยัในการใชง้านและการดูแลรักษา Morpheus8 hand piece ซ่ึงจะ

เนน้เก่ียวกบัความปลอดภยัในเร่ืองกระแสไฟฟ้าและเลเซอร์ 

ตวัเคร่ืองไดรั้บการออกแบบมาให้สามารถท าการรักษาไดอ้ยา่งปลอดภยัและน่าเช่ือถือ เม่ือปฏิบติัตาม

ค าแนะน าการใช้งานและการดูแลรักษาท่ีเหมาะสม ผูท่ี้ไดรั้บการอบรมทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบติัแล้ว

เท่านั้นท่ีจะสามารถใชง้านเคร่ืองได ้ผูใ้ชง้านควรท าความเขา้ใจขอ้มูลความปลอดภยัทั้งหมดก่อนใชง้าน

เคร่ือง 

เพื่อความปลอดภยักบัผูใ้ชง้านและผูเ้ขา้รับการรักษาควรปฏิบติัตามค าแนะน าดงัน้ี 

อ่านและท าความเขา้ใจค าแนะน าความปลอดภยัและขั้นตอนการใช้งานก่อนการใช้งาน

เคร่ืองใหค้รบถว้น 

หากใชง้านไม่เหมาะสมอาจท าใหเ้กิดการบาดเจบ็ได ้

ภายในเคร่ืองมีกระแสไฟฟ้าแรงสูง 

ควรระมดัระวงัอนัตรายท่ีอาจเกิดข้ึน และควรปฏิบติัตามค าแนะน าดา้นความปลอดภยัท่ี

อธิบายไวใ้นคู่มือเล่มน้ี 

2.1 ผู้เข้ารับการรักษา 

▪ ผูใ้ชง้านควรค านึงถึงความปลอดภยัของผูเ้ขา้รับการรักษา ควรท าการซกัประวติัผูเ้ขา้รับการรักษา

ก่อนท าการรักษา ผูเ้ขา้รับการรักษาควรทราบรายละเอียดการรักษา ผลการรักษา และผลขา้งเคียงท่ี

อาจจะเกิดข้ึนจากการรักษา 

▪ ไม่ควรสวมเคร่ืองประดบัหรือโลหะในบริเวณท่ีท าการรักษา เพื่อหลีกเล่ียงการเกิดอุบติัเหตุจาก

คล่ืนความถ่ีวทิย ุ

2.2 ผู้ให้การรักษา 

▪ ผูท่ี้ท  าการรักษาหรือผูช่้วยควรไดรั้บการอบรมทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบติัเก่ียวกบัการใชง้านและการ

ดูแลรักษา Morpheus8 Handpiece  



▪ ไม่ควรใชง้านเคร่ืองจนกวา่จะไดศึ้กษาการใชง้านเคร่ืองอยา่งถูกวธีิ และควรมัน่ใจวา่ผูท่ี้ท  าการ

รักษามีความเขา้ใจและสามารถใชง้านเคร่ืองได ้

▪ ผูใ้ชง้านเคร่ือง ไม่สามารถซ่อมแซมหรือเปล่ียนแปลงช้ินส่วนอะไหล่ไดด้ว้ยตนเอง การ

เปล่ียนแปลงหรือซ่อมแซมช้ินส่วนอะไหล่ท าไดโ้ดยช่างหรือวศิวกรท่ีไดรั้บการอบรมจาก

บริษทัผูผ้ลิตเท่านั้น 

2.3 ข้อควรระวงั 

เพื่อความปลอดภยัในการใชง้านเคร่ืองควรปฏิบติัตามขอ้ควรระวงัดงัน้ี 

▪ ไม่ควรสัมผสัช้ินส่วนภายในตวัเคร่ือง 

▪ การซ่อมแซมท าไดโ้ดยวศิวกรผูท่ี้ไดรั้บการรับรองจากบริษทัผูผ้ลิตเท่านั้น 

▪ เพื่อหลีกเล่ียงความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนไม่ควรให ้hand piece กระทบกระแทกกบัโลหะแขง็ 

 2.4 ความปลอดภัยของกระแสไฟฟ้าและตัวเคร่ือง 

▪ ไม่ควรเปิด หรือเอาฝาครอบเคร่ืองออก ซ่ึงอาจท าใหเ้กิดอนัตรายได ้

▪ ไม่ควรจบัหรือสัมผสัท่ีปลาย hand piece ขณะเคร่ืองท างาน 

▪ ท าความสะอาดและดูแลรักษาเคร่ือง เม่ือปิดเคร่ืองและถอดปลัก๊แลว้ 

▪ ควรติดตั้งเคร่ืองกบัปลัก๊บนผนงัท่ีมีการติดตั้งสายดิน เพื่อความปลอดภยัขณะใชง้าน 

▪ ควรเคล่ือนยา้ยเคร่ืองดว้ยความระมดัระวงั หากมีการเคล่ือนยา้ยตวัเคร่ืองไม่เหมาะสมอาจท าใหเ้กิด

ความเสียหายข้ึนได ้

▪ ควรเวน้ระยะห่างระหวา่งตวัเคร่ือง hand piece และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อ่ืน ๆ ท่ีถูกกระตุน้ไดด้ว้ย

คล่ืนความถ่ีวทิย ุท่ีอาจจะท าใหร้บกวนการท างานของอุปกรณ์ 

2.5 การเกดิเพลงิไหม้ 

▪ วตัถุท่ีเป็นตวัน าคล่ืนพลงังานความถ่ีวทิยอุาจจะมีอุณหภูมิสูงข้ึน ดงันั้นไม่ควรวางเคร่ืองใกลก้บั

วตัถุดงักล่าวท่ีสามารถติดไฟหรือเกิดการระเบิดได ้

▪ ไม่ควรใชว้ตัถุท่ีติดไฟง่ายเตรียมผวิเพื่อท าการรักษา โดยเฉพาะอยา่งยิง่การใชอ้อกซิเจน 

▪ ควรใชว้ตัถุท่ีไม่ติดไฟในการเตรียมผิวก่อนการรักษา และใชผ้า้ชุบน ้าหมาดปิดบริเวณท่ีสามารถเกิด

ประกายไฟหรือการเผาไหม ้

▪ กรณีท่ีใชแ้อลกอฮอลใ์นการท าความสะอาดและฆ่าเช้ือ ควรรอใหแ้หง้ก่อนการใชง้าน 



2.6 ความปลอดภัยของเคร่ือง 

ผูใ้ชง้านควรศึกษาระบบความปลอดภยัของตวัเคร่ืองก่อนใชง้าน 

▪ เคร่ืองมีรหสัผา่นก่อนเขา้ใชง้าน เพื่อหลีกเล่ียงการใชง้านจากผูท่ี้ไม่ไดรั้บอนุญาต 

▪ เคร่ืองจะไม่ปล่อยพลงังานจนกวา่จะมีการเช่ือมต่อ Applicator และ Footswitch เขา้กบัตวัเคร่ือง เม่ือ

เคร่ืองเร่ิมปล่อยพลงังานจะมีเสียงเตือนดงัข้ึน 

▪ ขณะท่ีมีการเปิดเคร่ือง เคร่ืองจะท าการตรวจสอบระบบโดยอตัโนมติั 

▪ ระบบจะถูกทดสอบทุก 10 มิลลิวนิาที เพื่อตรวจสอบการท างานของวงจรไฟฟ้า 

▪ ระบบจะเร่ิมท างานดว้ยค่าพลงังานท่ีต ่าท่ีสุด 

2.7 ความปลอดภัยของการใช้งานอุปกรณ์เสริม 

▪ ควรตรวจสอบวา่ hand piece เช่ือมต่อกบัตวัเคร่ืองแลว้ทุกคร้ังก่อนการใชง้าน หากมีการเช่ือมต่อไม่

เรียบร้อย อาจส่งผลใหเ้กิดประกายไฟ การท างานผดิปกติ หรือไม่ไดรั้บผลการรักษาตามท่ีคาดหวงั 

▪ หา้มเก็บหรือพนัสายของ hand piece รอบโลหะ เพราะอาจท าใหเ้กิดไฟฟ้าร่ัว หรือเกิดความบาดเจบ็

ข้ึนกบัผูเ้ขา้รับการรักษาหรือผูใ้ชง้าน 

หา้มต่ออุปกรณ์ท่ีเปียกช้ืนเขา้กบัตวัเคร่ือง 

หา้มจุ่มหรือแช่ Applicator ในน ้า 

2.8 ค าเตือน 

ผูท่ี้ใชง้านเคร่ืองตอ้งเป็นผูท่ี้ไดรั้บการอบรมการใชง้านเคร่ืองแลว้เท่านั้น 

ตอ้งใช ้hand piece ท่ีผลิตและไดรั้บการรับรองจากบริษทั InMode Ltd. เท่านั้น 

 ควรใชส้ายไฟและติดตั้งกบัเตา้รับท่ีมีสายดิน โดยมีกระแสไฟฟ้าท่ีเหมาะสมตามค าแนะน า

ดา้นหลงัเคร่ือง 

ต่อสายไฟของตวัเคร่ืองกบัเตา้รับท่ีผนงัท่ีติดตั้งสายดินเท่านั้น 

ปิดเคร่ืองและถอดสายไฟออกจากเตา้รับทุกคร้ังก่อนท าความสะอาด 

 



ผูป่้วยไม่ควรสัมผสักบัส่วนของโลหะซ่ึงเป็นสายดินหรือสายท่ีต่อกบัสายดิน แนะน าให้ใช้

แผน่ป้องกนัไฟฟ้าสถิตรองตวัผูเ้ขา้รับการรักษาและเตียงนอนหรือเกา้อ้ีไม่ควรเป็นวตัถุน า

ไฟฟ้า 

การตั้งค่าพลงังานต ่าท่ีสุดสามารถท าให้ผลลพัธ์ของการรักษาเป็นไปตามท่ีคาดหวงัได้ 

กรณีท่ีมีการใชพ้ลงังานสูงอาจใหผ้ลลพัธ์ท่ีดีกวา่ แต่อาจเกิดผลขา้งเคียงจากความร้อนได ้

ผลการรักษาอาจไม่เป็นไปตามท่ีคาดหวงั หากมีการตั้งค่าพลงังานไม่เหมาะสม  

ไม่ควรใหส้ายไฟท่ีเช่ือมต่อกบั hand piece สัมผสักบัคนไขห้รือตวัน าไฟฟ้าอ่ืน ๆ 

อนัตรายจากการเกิดไฟไหม/้ระเบิด - สารตั้งตน้ดงัต่อไปน้ี สามารถท าให้เกิดการลุกไหม้

หรือระเบิดข้ึนได ้: 

- สารไวไฟ เช่น แอลกอฮอล ์หรือ ทิงเจอร์ 

- ก๊าซไวไฟตามธรรมชาติท่ีสะสมภายในร่างกาย เช่น ก๊าซภายในช่องทอ้ง 

- สภาวะอากาศท่ีมีออกซิเจนสูง 

- สารออกซิไดซ์ เช่น ไนตรัสออกไซด ์

- Endogenous gases 

พลงังานคล่ืนความถ่ีวิทยุและความร้อนจากเคร่ืองสามารถท าให้เกิดการลุกไหมไ้ด้ ควร

สังเกตค าเตือนตลอดเวลา หากมีการใช้งานเคร่ืองกบั Morpheus8 hand piece ในห้องท่ีมี

สารไวไฟ ควรป้องกนัไม่ใหเ้กิดการสะสมของสารและความร้อนในขณะท่ีมีการใชง้าน 

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อ่ืน ๆ อาจรบกวนการท างานของเคร่ือง InMode และ Morpheus8 

hand piece 

ควรต่อสายไฟของเคร่ืองเขา้กบัเตา้รับบนผนงัท่ีมีการติดตั้งสายดิน เพื่อหลีกเล่ียงการเกิด

กระแสไฟฟ้าร่ัว 

2.9 ฉลาก Hand piece 

เพื่อเป็นการปฏิบติัตามกฎหมาย การติดฉลากเพื่อแสดงขอ้มูลของเคร่ืองมือจะเป็นไปตามรูปดงัแสดง

ดา้นล่าง 



ฉลากจะถูกติดอยูบ่นตวัเคร่ืองและ Morpheus8 hand piece  
ฉลากแสดงขอ้มูลและการรับรองจะถูกติดอยูท่ี่ส่วนหวัต่อของแต่ละ hand piece เพื่อแสดงมาตรฐานของ

สินคา้, ผูผ้ลิต, วนัท่ีผลิต, รุ่นและหมายเลขรุ่นของ hand piece 

 
รูปที ่2-1 All Handpiece Identification Labels 

2.10 การจัดประเภทของเคร่ือง 

▪ อุปกรณ์ป้องกนักระแสไฟ : Class I, Type BF ส าหรับ hand piece ท่ีใชค้ล่ืนความถ่ีวทิยุ 

▪ อุปกรณ์ป้องกนัน ้าเขา้ : อุปกรณ์ทัว่ไป 

▪ ไม่ควรใชง้านในสถานท่ีท่ีมีสารไวไฟ 

▪ ผนงัเตา้รับควรเช่ือมต่อสายดินและควรตรวจสอบก่อนการเช่ือมต่อเคร่ือง 

เคร่ือง InMode และ Morpheus8 Handpiece ถูกจดัใหเ้ป็นเคร่ืองมือแพทยป์ระเภท Class II ตามขอ้ตกลง

ของ FDA CDRH และ 21 CFR Subpart E 



3. การติดตั้งเคร่ือง (System Installation) 

3.1 ข้อก าหนดด้านกระแสไฟฟ้า (Electrical Requirement) 

1. เคร่ืองตอ้งใชก้ระแสไฟฟ้า Single Phase (100Vac; 15A) หรือ (115Vac; 15A) หรือ (230Vac; 15A

หรือ (240Vac; 15A) 50-60 Hz Zmax = 0.03 Ω 

2. เตา้รับสายไฟตอ้งอยูห่่างจากเคร่ืองนอ้ยกวา่ 15 ฟุต 

3. ต่อเคร่ืองเขา้กบัเตา้รับท่ีผนงัเท่านั้น ไม่ใชเ้ตา้รับร่วมกบัเคร่ืองอ่ืน ๆ 

4. ตรวจสอบเตา้รับวา่มีการติดตั้งสายดินก่อนการใชง้าน 

เพื่อป้องกนัความผดิปกติหรือเกิดความเสียหายกบัตวัเคร่ือง ใหเ้ปล่ียนฟิวส์ท่ีมีคุณสมบติัเดิมท่ี

ติดตั้งมาพร้อมกบัเคร่ือง 

เพื่อความปลอดภยัต่อการใชง้านควรติดตั้งสายดิน 

3.2 ข้อก าหนดด้านส่ิงแวดล้อม (Environmental Requirement) 

1. ไม่ควรใชง้านเคร่ืองในสภาพแวดลอ้มท่ีมีสารกดักร่อน ซ่ึงอาจท าใหช้ิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์เกิดความ

เสียหายได ้ 

2. เพื่อประสิทธิภาพในการท างานของเคร่ือง หอ้งควรมีอุณหภูมิ 20 - 27oC (68 - 79oF) และมีความช้ืน

สัมพทัธ์นอ้ยกวา่ 80% 

3.3 การติดตั้ง (Installation) 

เคร่ืองถูกออกแบบมาเพื่อติดตั้งในคลินิก การติดตั้งเคร่ืองปฏิบติัดงัต่อไปน้ี 

1. ตรวจสอบเคร่ืองและอุปกรณ์วา่ไม่มีความเสียหาย 

2. ต่อแท่นวางดา้มจบั (Cradle) กบัตวัเคร่ือง 

3. ต่อ hand piece กบั connector และวางบนแท่นวาง 

4. ต่อ Footswitch เขา้กบัตวัเคร่ือง 

5. ต่อสายไฟเขา้กบัตวัเคร่ือง 

6. ต่อสายไฟเขา้กบัเตา้รับท่ีผนงัเท่านั้น 



3.4 การเคล่ือนย้ายเคร่ือง 

1. ปิดเคร่ือง 

2. ถอดสายไฟออกจากเตา้รับ 

3. ถอดสาย Footswitch ออก 

4. ปลดล็อคลอ้ท่ีฐานเคร่ือง 

5. ค่อย ๆ ผลกัหรือดึงเคร่ือง โดยจบัตรงท่ีจบั (Handle) 

6. เม่ือยา้ยเคร่ืองไปยงัสถานท่ีอ่ืน ใหย้กเคร่ืองข้ึนบนพาหนะท่ีเหมาสมและวางอยา่งระมดัระวงั 

อยา่ยก ดึงหรือผลกัเคร่ืองโดยการจบัท่ีหนา้จอควบคุมการท างาน 

 

เคล่ือนยา้ยเคร่ืองโดยจบับริเวณท่ีจบัเสมอ 

 

เม่ือน าออกจากกล่อง ให้ตรวจสอบวา่เคร่ืองไดรั้บความเสียหายหรือไม่ เช่น มีรอยแตก 

3.5 การท าลายเคร่ือง (System Disposal) 

หากตอ้งการท าลายเคร่ืองหรือก าจดั ตอ้งก าจดัในสถานท่ีท่ีก าหนด อา้งอิงตาม European Commission 
Directive 2002/96/EC on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE)  

 
 



4. ค าอธิบายเคร่ือง (Device Description) 

4.1 ด้านหลงัตัวเคร่ือง 

 

Power Cord Inlet 
100-240V~, 15A, 50-60 Hz 

 

Fuse Holder 
คุณสมบติัของฟิวส์ T 12A, 250V. หากท าการเปล่ียนตอ้งใชฟิ้วส์ท่ีมีคุณสมบติัเดียวกนั 

 

Software Flash Memory Plug 
Software Plug เป็นอุปกรณ์เก็บขอ้มูลถาวร (Flash Memory) ซ่ึงใชส้กรูยดึกบั 
Connector การขนัและหรือคลายสกรูใหใ้ช้มือเท่านั้น หา้มใชไ้ขควงเน่ืองจากจะท าให ้
Connector เสียหาย 

 

Footswitch Connector 
ช่องต่อ Footswitch ซ่ึงจะท างานเพื่อปล่อยพลงังานคล่ืนความถ่ีวิทยุ เม่ืออยู่ในโหมด 
Ready และวาง Footswitch บนพื้นใกลบ้ริเวณท่ีจะท าการรักษา 

 

4.2 Software Screens 

เม่ือกดปุ่มเปิดเคร่ืองท่ีดา้นหนา้เคร่ืองจะแสดงหนา้จอดงัน้ี 

 

รูปที ่4-1 หนา้จอแสดงผล 

*เคร่ืองจะแสดง Software Version ท่ีมุมขวาดา้นบนของหนา้จอเคร่ือง 



หลงัจากนั้นจะแสดงหนา้จอล็อกอินใหใ้ส่รหสัผา่น เพื่อป้องกนัผูท่ี้ไม่ไดรั้บอนุญาตเขา้ใชง้านเคร่ือง 

 

รูปที ่4-2 หนา้จอล็อกอิน 

ระบบจะโหลดซอฟทแ์วร์และทดสอบระบบการท างานของตวัเคร่ืองใหพ้ร้อมใชง้าน เม่ือทดสอบเสร็จแลว้

จะแสดงหนา้จอเมนู  

 

รูปที ่4-3 หนา้จอเมนู 

หนา้จอเมนูจะอนุญาตให้เลือก hand piece ท่ีเช่ือมต่อ หรือเขา้หนา้จอ Utilities 



 

รูปที ่4-4 หนา้จอ Utilities 

หนา้จอ Utilities มีดงัน้ี 

Volume   ส าหรับใหผู้ใ้ชง้านปรับตั้งเสียงของเคร่ือง 

Change Password  เปล่ียนรหสัผา่นโดยใส่รหสัผา่นเก่า แลว้ใส่รหสัผา่นใหม่ 4 หลกั 

Calibration   ไม่สามารถท าได ้

Main Menu   กลบัสู่หนา้จอเมนูเพื่อเลือก Applicator ท่ีใชง้าน 

หลงัจากกลบัสู่หนา้จอเมนูและเลือก Application จะแสดงหนา้จอท าการรักษา 

 

รูปที ่4-5 หนา้จอท าการรักษาของ Morpheus 

Depth เลือกความยาวของ Pin และความลึกตามความหนาของผิวชั้น Dermis ในบริเวณท่ี

ตอ้งการท าการรักษา เพื่อประสิทธิภาพในการรักษา โดยปรับเลือกไดด้งัน้ี บริเวณ

รอบดวงตา 2 มิลลิเมตร ใบหนา้ 3 มิลลิเมตร และล าตวั 4 มิลลิเมตร 



Energy  สามารถปรับตั้งระดบัพลงังานไดต้ั้งแต่ 5 ถึง 62 โดยระบบจะเร่ิมตน้ท่ีพลงังาน

ระดบัต ่าท่ีสุด 

Mode สามารถเลือกได ้2 โหมด 

• Cycle Mode  : Pin จะยืน่ออกมาแลว้หดกลบัในแต่ละ Shot  

• Fixed Mode  : Pin จะยืน่ออกมาเม่ือเหยยีบ Footswitch และคา้งอยูจ่นกวา่จะปล่อย 

Footswitch ใน Fixed Mode เคร่ืองจะปล่อยพลงังาน RF ซ ้าอตัโนมติัตามท่ีตั้ง 

Pulse Repetition Rate ไว ้

Repetition  สามารถเลือกไดร้ะหวา่ง Single Pulse คือปล่อยพลงังานนดัเดียวเม่ือเหยยีบ 

Footswitch 1คร้ัง และ Auto repeat mode ปล่อยพลงังานตาม Pulse Repetition 

Rate 

Counter Reset สามารถรีเซ็ตจ านวน Shot ในแต่ละโซนท่ีท าการรักษาได ้

Pulse Counter แสดงจ านวน Shot ท่ียงิใน 1 โซนและจ านวนรวมทั้งหมดตั้งแต่เร่ิมท าการรักษา 

System Mode มี 3 โหมดการรักษา: Standby, Ready และ Active 

Standby Mode จะอนุญาตใหผู้ใ้ชง้านตั้งค่าพลงังานและไม่มีการปล่อยพลงังาน  

Ready Mode จะปล่อยพลงังานเม่ือมีการเหยยีบ Footswitch และเคร่ืองจะเขา้สู่ Standby 

Mode เม่ือมีการปรับตั้งค่าพลงังาน 

Active mode ระบบมีการท างานอยูร่ะหวา่งก าลงัปล่อยพลงังาน และเม่ือมีการปรับตั้งค่า

พลงังานระบบจะเขา้สู่ Standby Mode 

Main Menu เม่ือตอ้งการกลบัสู่หนา้จอหลกั เพื่อเลือก Applicator อ่ืน หรือตอ้งการเปล่ียน 

Applicator 

4.3 Sound Indicator 

ระหวา่งท่ีมีการปล่อยพลงังานคล่ืนความถ่ีวทิย ุจะมีเสียง Beep ดงัเป็นจงัหวะ 

4.4 Handpiece 

Morpheus8 Handpiece ประกอบดว้ยมอเตอร์ท่ีท าหนา้ท่ีผลกั Pin ออกตามความลึกท่ีก าหนด ไดลึ้กสุด 4 

มิลลิเมตร และTip ท่ีสามารถใส่-ถอดจาก Handpiece ได ้



 
รูปที ่4-6 Morpheus8 Handpiece 

 
รูปที ่4-7 Morpheus8 Tip 

Tip ประกอบดว้ย 24 Pin ท่ีมีการเคลือบตลอดความยาวของ Pin ยกเวน้ส่วนปลาย 0.5 

มิลลิเมตร (ดงัรูป 4-8) 

Handle ดา้มจบั hand piece ท าจากพลาสติกและออกแบบมาใหม้องเห็นพื้นท่ีท าการรักษาไดช้ดัเจน 

ง่ายต่อการรักษา 

Cable สายเคเบิลมีความยาว 270 เซนติเมตร 

Connector ใชส้ าหรับต่อเขา้กบัหนา้จอท่ีควบคุมการท างานของเคร่ือง 

 
รูปที ่4-8 Morpheus8 tip needle structure 

 



5. การใช้งานเคร่ือง (System Operation) 
ในส่วนน้ีอธิบายวธีิการเปิดเคร่ือง การใชง้าน และวธีิปิดเคร่ือง 

ก่อนการใชง้านหรือต่อ hand piece กบัเคร่ือง ควรตรวจสอบวา่ตวัเคร่ือง ระบบต่าง ๆ และ hand 

piece ไม่ไดรั้บความเสียหาย และอยูใ่นสภาพพร้อมใชง้าน 

5.1 การเปิดเคร่ือง 

1. เช่ือมต่อ hand piece เขา้กบัช่องต่อ hand piece ท่ีตวัเคร่ือง 

2. กดเปิดเคร่ืองท่ีปุ่ม On-Off ท่ีอยูท่างดา้นหนา้ตวัเคร่ือง เม่ือเปิดเคร่ืองแลว้ระบบพร้อมท างาน จะแสดง

หนา้จอ Login 

3. ใส่รหสัผา่นเพื่อเขา้ใชง้านเคร่ือง เม่ือใส่รหสัถูกตอ้งจะแสดงหนา้จอเมนู 

4. ระบบจะท าการโหลดโปรแกรมการท างานและระบบจะท าการตรวจเช็คเคร่ืองโดยอตัโนมติั ถา้ตรวจ

พบปัญหา จะมีขอ้ความแสดงข้ึนท่ีหน้าจอ (ดูในส่วนของการแก้ปัญหาในคู่มือ) ถ้าระบบท าการ

ตรวจสอบไม่พบปัญหาจะเขา้สู่หนา้จอหลกัโดยอตัโนมติั 

5. เลือก Application ท่ีตอ้งการใชจ้ากหนา้จอเมนูและเขา้สู่หนา้จอส าหรับท าการรักษา 

6. ตรวจสอบ Software Version บนหนา้จอใหเ้หมาะสมและต่อประเภทของ hand piece ใหถู้กตอ้ง 

7. ปรับตั้งค่าพารามิเตอร์เพิ่มและลดท่ีหนา้จอ  

8. กด Standby เป็น Ready 

9. เร่ิมตน้ท าการรักษาใหเ้หยียบ Footswitch 

10. วาง hand piece ใหแ้นบและกดลงเล็กนอ้ยทั้งหนา้ตดักดลงบนพื้นท่ีท่ีตอ้งการรักษา 
 

5.2 การปิดเคร่ือง 

▪ ปิดเคร่ืองโดยกดปิด ท่ีปุ่ม On-Off ดา้นหนา้ตวัเคร่ืองก่อน 
▪ ปิดสวติช์ดา้นหลงัเคร่ือง หลงัใชง้านเสร็จทุกวนั 



6. ข้อมูลการรักษาด้วย Morpheus8 

6.1 Sub-dermal Fractional Treatment 

Morpheus8 hand piece ออกแบบมาเพื่อส่งพลงังานคล่ืนความถ่ีวทิย ุแบบ Bi-polar ผา่น Coated Needles 

ไปยงัผวิในรูปแบบ Fractional  โดยมี Coverage area นอ้ยกวา่ 5% พลงังานถูกส่งไปยงัผวิผา่น Bi-polar 

โดย Coated Needles เพื่อให้เกิด Coagulation ใตผ้วิกระตุน้ใหเ้กิดการจดัเรียงตวัใหม่ของเน้ือเยือ่ อีกทั้ง 

Morpheus8 hand piece เป็น Fractional Technology ท่ีสามารถท าการรักษาไดท่ี้บริเวณร่างกายอีกดว้ย 

6.2 ข้อบ่งช้ีเพ่ือการรักษา 

Morpheus8 ใชท้างดา้นผิวหนงั และการศลัยกรรมทัว่ไปส าหรับการห้ามเลือดและการแข็งตวัของเลือด

ดว้ยคล่ืนความถ่ีวทิย ุ(Electrocoagulation and Hemostasis) 

6.3 ข้อห้ามข้อควรระวงั 

1. คนไขท่ี้ใส่ Pacemaker หรือ ใส่ Internal Defibrillator หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ใด ๆ ในร่างกาย

hand piece ควรอยูห่่างจาก Cochlear Implants ในหูอยา่งนอ้ย 1 เซนติเมตร 

2. ผูท่ี้ผา่ตดัใส่ Metal plates, Screws, Silicon หรือฉีดสารเคมี (Chemical Substance) ลึกถึงชั้น 

Periosteal และโลหะในกระดูก (Metal Piercing) 

3. ผูท่ี้ฉีด HA, Collagen, Fat หรือผลิตภณัฑ์อ่ืน ๆ ภายในระยะเวลา 6  เดือนก่อนเขา้รับการรักษา ผูท่ี้

ฉีด Botox เขา้กลา้มเน้ือสามารถท าการรักษาไดห้ลงัจากฉีดอยา่งนอ้ย 1 สัปดาห์  และอาจสามารถท า

การรักษาไดเ้ร็วข้ึนในกรณีท่ีมีการฉีดสารบริเวณชั้นลึกหรือ Periosteal Plane ผา่นไปแลว้ 1-3 

สัปดาห์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

4. คนไขท่ี้มีประวติัหรือปัจจุบนัเป็นมะเร็งผวิหนงั มะเร็งชนิดอ่ืน ๆ หรือเน้ืองอก 

5. ผูท่ี้ก าลงัตั้งครรภห์รืออยูใ่นระยะใหน้มบุตร 

6. คนไขท่ี้มีอาการของโรคเร้ือรัง เช่น โรคหวัใจ โรคท่ีมีภาวะบกพร่องในการรับความรู้สึก (Sensory 

Disturbances) 

7. มีภาวะภูมิคุม้กนัร่างกายบกพร่อง เช่น AIDS และ HIV โรคเก่ียวกบัระบบภูมิคุม้กนั หรือใชย้าท่ีกด

ภูมิคุม้กนั 



8. มีประวติัเป็นโรคท่ีถูกกระตุน้ไดด้ว้ยความร้อน เช่น โรคเริม (Herpes Simplex) ในบริเวณท่ีท าการ

รักษา ควรไดรั้บยากลุ่ม Prophylactic ก่อนท าการรักษา 

9. โรคของต่อมไร้ท่อท่ีไม่สามารถควบคุมอาการได ้เช่น โรคเบาหวาน ไทรอยด ์ 

10. มีภาวะของโรคผวิหนงัในบริเวณท่ีตอ้งการท าการรักษา เช่น มีแผล สะเก็ดเงิน  ผวิหนงัอกัเสบ

(Eczema) และผืน่ 

11. มีประวติัของโรคผวิหนงัท่ีผิดปกติ เช่น มีการเกิดแผลเป็นนูนง่าย (Keloids) ท่ีมีความผิดปกติของ

การซ่อมแซมผวิ ผูท่ี้มีผวิแหง้มาก ผวิลอก 

12. คนไขท่ี้มีประวติัการแขง็ตวัของเลือด หรือใชย้าตา้นการแขง็ตวัของเลือดนอ้ยกวา่ 10 วนั 

13. คนไขท่ี้มีการผา่ตดับริเวณใบหนา้นอ้ยกวา่ 1 ปี ก่อนเขา้รับการรักษา 

14. คนไขท่ี้ท า Facial Dermabrasion, Laser Resurfacing และ Deep Chemical Peeling นอ้ยกวา่ 3 เดือน

ก่อนท าการรักษาในกรณีท่ีตอ้งการท าการรักษาบริเวณใบหนา้ 

15. คนไขท่ี้เคยไดรั้บการรักษาดว้ย Light, Laser, RF หรือเคร่ืองมือชนิดอ่ืน ๆ ท่ีเป็น non-ablative 

ภายใน 2-3 สัปดาห์ และ Ablative Fractional Laser Resurfacing ภายใน 6-12 สัปดาห์ ก่อนท าการ

รักษา 

16. มีการใช ้Isotretinoin (Accutane)  ภายในระยะเวลา 6 เดือนก่อนท าการรักษา 

17. ผูป่้วยท่ีใชย้ากลุ่ม NSAIDS เช่น Ibuprofen  ควรหยดุยาอยา่งนอ้ย 1 สัปดาห์ก่อนและหลงัท าการ

รักษา 

18. หา้มท าการรักษาบริเวณท่ีมีรอยสักหรือ Permanent Makeup 

19. หา้มท าการรักษาบริเวณริมฝีปาก 

20. คนไข ้Skin Type VI ท าการรักษาอยา่งระมดัระวงั 

21. หา้มท าการรักษาบริเวณท่ีมีขน 

22. ผูท่ี้มีสีผวิแทนจากการอาบแดด Tanning Bed หรือ Tanning creams นอ้ยกวา่ 2 สัปดาห์ 

23.  งดเวน้การท าการรักษาไม่วา่เง่ือนไขใด ๆ ท่ีอาจท าใหไ้ม่ปลอดภยัส าหรับคนไข ้ตามดุลยพินิจของ
แพทย ์
 

 

 

 



6.4 ผลข้างเคียงทีอ่าจเกดิขึน้ได้ 

▪ อาการขา้งเคียงท่ีอาจเกิดข้ึนได ้เช่น รู้สึกไม่สุขสบาย หรือรู้สึกเจบ็ ผวิแดงเร่ือ ๆ (Erythema) หรือ
บวม (Swelling/Edema) ผลขา้งเคียงท่ีเกิดข้ึนกบัเน้ือเยือ่ผวิหนงัอยา่งรุนแรง เช่น เกิดสะเก็ด (crust) 
ตุ่มน ้า (blister) หรือผวิไหม ้(burn) หรืออาจท าใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงของเมด็สีใตผ้วิเห็นเป็นรอย
ด าหรือรอยด่างขาว (hyper – and hypo – pigmentation) และเกิดแผลเป็น (scarring) 

▪ ส าหรับอาการแดงเร่ือๆ (Erythema) จะหายไปไดเ้องภายในระยะเวลาไม่เกิน 24 ชม. ส่วนอาการ

บวม (Edema) จะค่อย ๆ ดีข้ึนภายใน 1-3 สัปดาห์หลงัการรักษา  

▪ สะเก็ดท่ีเคลือบผวิบริเวณท่ีท าการรักษาจะหลุดลอกออกภายใน 1-3 สัปดาห์หลงัการรักษา  

▪ ผูเ้ขา้รับการรักษาตอ้งรับทราบและมีความเขา้ใจเก่ียวกบัความส าคญัในการเตรียมตวัก่อนท าการ

รักษา และตอ้งเขา้ใจวธีิการดูแลตวัเองหลงัท าการรักษา ถา้คนไขป้ฏิบติัตวัไม่ถูกตอ้ง และไม่เป็นไป

ตามค าแนะน า อาจส่งผลใหเ้กิดผลขา้งเคียงได ้

6.5 ค าแนะน าก่อนการรักษา 

 หากผูเ้ขา้รับการรักษาเขา้รับการรักษาเป็นคร้ังแรกควรปฏิบติั ดงัน้ี 

1. ซกัประวติัการรักษาและการใชย้าของผูเ้ขา้รับการรักษา 

2. คดักรองผูท่ี้มีขอ้หา้มในการรักษาออกจากการเขา้รับการรักษา 

3. สอบถามถึงความคาดหวงัต่อการรักษาของคนไข ้

4. ประเมิน Skin Type ของคนไขต้ามรูปแบบของ Fitzpatrick Skin Type  
5. ใหค้  าแนะน าผูป่้วยเก่ียวกบัการเตรียมการรักษา ตวัอยา่งผลการรักษา อาการขา้งเคียงท่ีอาจเกิดข้ึนได้

หลงัท าการรักษา 
6. แจง้คนไขถึ้งความปลอดภยัของขั้นตอนขณะเขา้รับการรักษา 
7. แนะน าคนไขห้ลีกเล่ียงการท าใหเ้กิดการระคายเคืองต่อผวิหรือท าผวิสีแทน ทาครีมกนัแดดเม่ืออยู่

กลางแจง้ 

8. คนไขช้าวเอเชียและผูท่ี้มี Skin Type IV-VI ควรใชผ้ลิตภณัฑท่ี์ท าใหผ้วิขาว (bleaching product) 

ก่อนเร่ิมตน้การรักษา 6 สัปดาห์ และใหห้ยดุใชก่้อนท่ีจะท าการรักษาดว้ย Morpheus8 อยา่งนอ้ย 48 

ชัว่โมง เพื่อลดความเส่ียงการเกิดภาวะสีผวิเขม้ข้ึน (Hyperpigmentation) หลงัท าการรักษา 

9. ควรใหย้ากลุ่ม Prophylactic Antiviral ในผูป่้วยท่ีมีประวติั Herpes Simplex เม่ือท าการรักษาใน

บริเวณรอบริมฝีปาก 

10. ควรปรึกษาแพทยเ์พื่อหยดุการใชย้าตา้นการแขง็ตวัของเลือดก่อนท าการรักษา 7-10 วนั  



11. ท าความสะอาดผวิบริเวณท่ีท าการรักษา 

12. การใชย้าชา 

- สามารถทายาชาเฉพาะท่ีก่อนท าการรักษา 

- อาจพิจารณาท า Nerve block ส าหรับผูป่้วยบางรายท่ีตอ้งใชพ้ลงังานสูง  

13. การประคบเยน็ เช่น การเป่าลมเยน็ (Air cooling) การใชแ้ผน่ความเยน็ชนิดสเตอร์ไรด ์(Sterile Ice-

Packs) หรือ ใชน้ ้าแขง็บรรจุในถุงมือยางชนิดสเตอร์ไรด ์(Sterile Latex Gloves Filled With Ice) 

ช่วยใหผู้ป่้วยรู้สึกสุขสบายผวิข้ึนในระหวา่งและหลงัท าการรักษา 

คนไขค้วรโกนขนบริเวณท่ีท าการรักษา เน่ืองจากขนท่ียาวและหนาแน่นอาจท าใหไ้ม่

สามารถวาง Electrode ให้แนบผวิได ้

ก่อนท าการรักษาควรตรวจสอบ hand piece วา่อยูใ่นสภาพพร้อมใชง้าน โดยใส่ Tip แลว้

เหยยีบ Footswitch และสังเกตวา่ Pin มีการยืน่ออกมาและหดกลบัได ้

ในกรณีท่ีผิดปกติ เม่ือ Pin ไม่ถอนกลบัจากผิว ให้ถอด Tip ออกจาก hand piece และใช้

มือหมุนคลายสปริงออก 

Morpheus8 Tip ไดถู้กออกแบบใหใ้ชเ้พียงคร้ังเดียวเท่านั้น 

6.6 การทดสอบพลงังานก่อนท าการรักษา (Test Spots) 

ท าการทดสอบ(Test Spots) จะท าในคร้ังแรกก่อนเร่ิมตน้ท าการรักษา โดยใหท้ดสอบในบริเวณท่ีไม่เป็น

จุดสังเกต และปฏิบติัตามขั้นตอน ดงัน้ี 

▪ ตรวจสอบเพื่อหาค่าพลงังานท่ีเหมาะสมในการท าการรักษา 

- ในผูท่ี้มีผวิ Skin Type I-III ควรรอ 10-15 นาที ก่อนประเมินการตอบสนองของผวิ 

- ในผูท่ี้มีผวิ Skin Type V-VI ควรรอ 2-3 วนั ถา้ใชพ้ลงังานนอ้ยกวา่ระดบั 30  และควรรอ 7-10 

วนั เม่ือใชพ้ลงังานมากกวา่ระดบั 30 

▪ ค่าพลงังานท่ีเหมาะสมกบัการรักษา จะพบ Endpoint คือ Erythema และ Edema ตาม Pin ของ Tip 

ถา้ไม่พบ Endpoint ภายใน 10-15 นาที ใหป้รับค่าพลงังาน RF เพิ่มข้ึน และควรปรับลดพลงังานลง

ถา้พบวา่มีการตอบสนองของผวิท่ีมากเกินไป 



6.7 ค าแนะน าขณะท าการรักษา 

1. ทายาชาบริเวณท่ีตอ้งการท าการรักษา ถา้เป็นยาชาเฉพาะท่ี ใหท้  าความสะอาดยาชาออกใหห้มดก่อน

ท าการรักษา และเช็ดผวิให้แหง้ดว้ยแอลกอฮอล ์70% 

2. ก่อนท าการรักษาตอ้งมัน่ใจวา่ผวิสะอาดและแหง้สนิทดีดว้ยแอลกอฮอล ์70% 

3. ท าความสะอาด Tip ดว้ยแอลกอฮอล ์70% รอใหแ้หง้สนิท และต่อ Tip เขา้กบั hand piece 

4. ต่อ hand piece เขา้กบัตวัเคร่ือง 

5. เร่ิมตน้ใชง้านใหดู้ตามขั้นตอนในหวัขอ้ การใชง้านเคร่ือง (System Operation) 

6. ตั้งค่าพลงังานท่ีใชใ้นการรักษา 

7. เร่ิมตน้ใชง้านดว้ยค่าพลงังานระดบัต ่าก่อนเสมอ เพื่อทดสอบและสังเกตการตอบสนองของผวิก่อน

ปรับค่าพลงังานเพิ่มข้ึน 

8. ผวิบริเวณท่ีบอบบางใหใ้ชค้่าพลงังานต ่าและเพิ่มจ านวน pass มากกวา่การใชพ้ลงังานสูงใน 1 pass 

และสามารถน ามาปรับใชก้บับริเวณอ่ืน ๆ ส าหรับผูท่ี้เพิ่งเร่ิมใชง้าน 

9. ผูเ้ขา้รับการรักษาท่ีมีผวิคล ้า (Skin Type V-VI) ท าการรักษาดว้ยพลงังานนอ้ย ๆ โดยเร่ิมตน้ดว้ยระดบั

พลงังานต ่ากวา่หรือเท่ากบั Level 15 และเม่ือท าการรักษาในคร้ังต่อไปใหเ้พิ่มพลงังานทีละ 5 Level 

(ทุก 3-4 สัปดาห์) โดยท่ีใชพ้ลงังานไดสู้งสุดท่ี Level 40 และบริเวณกระดูกใชพ้ลงังานสูงสุดท่ี 

Level 25 

10. วาง hand piece บนผวิบริเวณท่ีท าการรักษา ตอ้งมัน่ใจวา่วางแนบกบัผวิพร้อมกดเบา ๆ จากนั้นจึง

เหยยีบ Footswitch เพื่อปล่อยพลงังาน 

11. ขยบั hand pieceไปบริเวณต่อไปและเหยยีบ Footswitch อีกคร้ัง 

12. เคล่ือน hand piece ไปตามบริเวณท่ีตอ้งการรักษา โดยสังเกตใหด้า้นขา้งของหวัยงิซ้อนทบักนั

ประมาณ 30-50 % 

13. ในบางคร้ัง สามารถท าการรักษาเพิ่ม 1-2 pass ทัว่หนา้หรือย  ้าเฉพาะจุด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของ

ผลการรักษา และหากยงัมีบริเวณท่ียงัไม่ไดท้  าการรักษาสามารถท าการรักษาสามารถท าซ ้ าได้

หลงัจากท าการรักษาทัว่หนา้แลว้ 

14. Endpoint ท่ีไดคื้อ Erythema และ Edema (บวมแดงเร่ือๆ) อาจเห็นจุดของ Pin ท่ีผา่นเขา้สู่ผวิ และจะ

รู้สึกอุ่นและรู้สึกยบิ ๆ ท่ีผวิ 

 



6.8 คอร์สการเข้ารับการรักษา 

จ านวนคร้ังในการรักษาข้ึนอยูก่บัคนไขแ้ต่ละรายและระดบัพลงังานท่ีใชใ้นการท าการรักษา โดยจ านวน

คร้ังในรักษามีความหลากหลายตั้งแต่ 1-5 คร้ัง แนะน าให้ท าการรักษาซ ้ าทุก 3-6 สัปดาห์ 

แนะน าใหติ้ดตามผลหลงัท าการรักษา 2-3 วนั ทุกคร้ังท่ีท าการรักษา เพื่อติดตามดูการหายของแผล 

ส าหรับจ านวนคร้ังในการรักษาข้ึนกบัความพึงพอใจของคนไข ้หรือข้ึนกบัดุลยพินิจของแพทยผ์ูใ้หก้าร

รักษา โดยทัว่ไปหากตั้งค่าพลงังานท่ีระดบั Mild-Moderate Setting จะท าการรักษา 3-5 คร้ัง แต่ไม่

แนะน าใหท้  าติดต่อกนัมากกวา่ 5 คร้ังทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัดุลยพินิจของแพทย ์ในบางรายอาจท าการรักษา 1-2 

คร้ังก็เพียงพอ  

6.9 ค าแนะน าหลงัท าการรักษา 

หลงัท าการรักษาแต่ละคร้ัง ผูท้  าการรักษาควรแนะน าคนไขเ้ก่ียวกบัการดูแลตนเองไดอ้ยา่งเหมาะสม 

1. ประคบเยน็ท่ีผวิ 10-20 นาที 

2. ทาครีมเพิ่มความชุ่มช้ืน (Emollient Cream หรือ Occlusive Dressing) ในบริเวณท่ีท าการรักษา 

3. สามารถทา Antibiotic หลงัท าการรักษา 1-3 วนั หากพบขอ้บ่งช้ีของการติดเช้ือ ไดแ้ก่ บวมมากกวา่

ปกติ แดง เจบ็ หรือมีอาการผิดปกติอ่ืน ๆ ใหแ้จง้แพทยผ์ูท้  าการรักษา 

4. หลงัท าการรักษา 1-3 วนั จะเกิดสะเก็ดบาง ๆ ในบริเวณท่ีท าการรักษาและจะคงอยูต่่อไปอีกหลาย

วนั ถา้รู้สึกคนั หา้มขดั ถูหรือเกา ควรใหส้ะเก็ดหลุดลอกเองตามธรรมชาติ 

5. หากมีตุ่มน ้า แนะน าใหท้า Antibiotic Ointment หรือ Burn Treatment Cream ตามดุลยพินิจแพทย ์

6. ในช่วง 1-2 วนัแรกหลงัท าการรักษา ควรรักษาความสะอาดของผวิเพื่อหลีกเล่ียงการปนเป้ือนหรือ

การติดเช้ือ ควรหลีกเล่ียงการก่อใหเ้กิดบาดแผลบริเวณท่ีท าการรักษา 

7. ควรใหย้ากลุ่ม Prophylactic Antiviral อยา่งต่อเน่ืองในผูป่้วยท่ีมีประวติัเป็นโรคเริม (Cold Sore 

/Herpes Simplex) ในกรณีท่ีท าการรักษารอบ ๆ ริมฝีปาก 

8. หลงัท าการรักษา 24-72 ชัว่โมง ควรทาครีมบ ารุงเพิ่มความชุ่มช้ืนและใหท้าอยา่งต่อเน่ืองตลอดช่วง

ของการท าการรักษา ผูเ้ขา้รับการรักษาสามารถแต่งหนา้ไดต้ามปกติภายใน 24 ชัว่โมงหลงัท าการ

รักษา ทั้งยงัสามารถลา้งหนา้ดว้ยสบู่ได ้แต่ไม่ควรใชส้บู่ขดัผวิ Scrub Soaps หรือ Exfoliates 

9. ควรทาครีมกนัแดดท่ีมีค่า SPF 30 ข้ึนไป โดยทาหลงัท าการรักษา24-72 ชัว่โมง เพื่อปกป้องผวิ

บริเวณท่ีท าการรักษาจากแสงแดด และควรหลีกเล่ียงแสงแดดจดัอยา่งนอ้ย 1 เดือนหลงัท าการรักษา 



ไม่ควรท าผวิสีแทนทั้งการอาบแดด (sun exposure) หรือใชเ้ตียงอบผวิ (Tanning Beds) สารท าผวิ

แทน (Artificial Tanning Lotions)ตลอดระยะเวลาท่ีเขา้คอร์สท าการรักษา 

10. ส าหรับผูเ้ขา้รับการรักษาชาวเอเชียและผูท่ี้มีผวิคล ้า (Skin Type IV-V) แพทยอ์าจสั่งยาหรือสารท่ีลด

การสร้างเมด็สี (bleaching agent) ใหใ้ชก่้อนเขา้รับการรักษา 6-12 สัปดาห์ 2-3 คร้ังต่อสัปดาห์ (ซ่ึง

ปกติใหท้า 7 วนั) เพื่อลดความเส่ียงในการเกิดภาวะเม็ดสีเขม้ผดิปกติ (Hyper-Pigmentation) ควร

หยดุใช ้48-72 ชัว่โมง ก่อนมาท าการรักษาดว้ย Morpheus8  

 



7. การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น (Troubleshooting) 
เคร่ืองของบริษทั InMode ท่ีท  างานร่วมกบั Morpheus8 hand piece มีการตรวจสอบการท างานของ

เคร่ือง เพื่อความปลอดภยัต่อผูใ้ชง้าน และคนไข ้หากเคร่ืองตรวจสอบพบความผดิปกติ เคร่ืองจะเขา้สู่

โหมด Stand By โดยอตัโนมติั  

7.1 ค าอธิบายความผดิพลาดของ hand piece 

ปัญหา ค าอธิบายและวธีิการตรวจสอบ 
ไม่สามารถเปิดเคร่ืองได ้ • ตรวจสอบการเช่ือมต่อสายไฟ 

• ตรวจสอบสวติช์เปิด-ปิดท่ีหนา้เคร่ือง 
• ตรวจสอบฟิวส์ท่ีดา้นหลงัเคร่ือง 
• หากยงัพบปัญหา ติดต่อช่างของบริษทั 

เคร่ืองปิดเอง • ตรวจสอบการเช่ือมต่อสายไฟ 
• ตรวจสอบฟิวส์ท่ีดา้นหลงัเคร่ือง 
• หากยงัพบปัญหา ติดต่อช่างของบริษทั 

Checksum • ไม่สามารถดาวน์โหลด Software จาก Software Plug ได ้
• ตรวจสอบการเช่ือมต่อและปิด-เปิดเคร่ืองใหม่ 
• หากยงัพบปัญหา ติดต่อช่างของบริษทั 

Fault H8002 – hand piece is 
not connected 

• ตรวจสอบการเช่ือมต่อ hand piece 
• เปล่ียนใส่ hand piece อ่ืน 
• หากยงัพบปัญหา ติดต่อช่างของบริษทั 

Fault H8005, H800F, H8010 
– System Memory Fault 

                     ติดต่อช่างของบริษทั 

Fault H800E – System 
Incompatible Software 
Version 

                     ติดต่อช่างของบริษทั 

Fault H800F – System 
Memory Fault 

                     ติดต่อช่างของบริษทั 

Faults H8003, H8006, H8007 
– RF Related Faults 

                     ติดต่อช่างของบริษทั 



8. System Specifications 
Input Power 
Main Line Frequency (nominal) 50-60Hz 
Input Voltage (nominal) 100-240VAC 
Input Current (rms) 2A 
Operating Parameters 
Ambient Temperature Range 15 - 30oC [59 - 86oF] 
Relative Humidity 30% to 80%, non-condensing 
Atmospheric Pressure 90 – 110kPa 
Warm-up Time  If transported or stored at temperatures outside the 

operating temperature range, allow one hour for the 
device to reach room temperature before use. 

Transport and Storage 
Ambient Temperature Range -20– 65oC [-4 – 14oF] 
Relative Humidity  0% to 80%, non-condensing 
Atmospheric Pressure  50 to 110kPa 
Dimensions 
System 46cm W x 46cm   

D x 100cm H 
[18.2’’ W x 18.2’’ D 
x 40’’ H] 

Handpiece Cable  280cm L [100`` L] 
Weight 
System  15.000kg [33.069lb] 
Morpheus8 Applicator  0.400kg [0.243lb] 
Morpheus8 Output Parameters 
Maximum Output Power   65[W] 
Frequency    1MHz 
Crest Factor (Rated Load)   1.4 ± 2% 

 

 

 



8.1 Output Power Curves 

 

8.2 EMC Safety 

เคร่ืองได้รับการทดสอบและพบว่าเป็นไปตามมาตรฐานของเคร่ืองมือแพทย์ IEC 60601-1-2  เพื่อ
ป้องกนัการรบกวนท่ีเป็นอนัตรายในการติดตั้ง เคร่ืองน้ีผลิตและสามารถปล่อยพลงังานคล่ืนความถ่ีวิทยุ
ได ้ถา้ไม่สามารถติดตั้งและใช้งานตามค าแนะน า อาจเกิดการรบกวนเคร่ืองอ่ืนในบริเวณใกลเ้คียงได้ 
อยา่งไรก็ตาม ไม่รับประกนัวา่จะมีการรบกวนเคร่ืองอ่ืน ๆ ถา้สาเหตุมาจากเคร่ืองสามารถสังเกตไดด้ว้ย
การปิดและเปิดเคร่ือง 
ผูใ้ชง้านสามารถแกไ้ขการรบกวนดว้ยวธีิดงัน้ี 

▪ เคล่ือนยา้ยท่ีตั้งหรือเปล่ียนท่ีตั้งใหม่ 

▪ วางเคร่ืองใหห่้างกนัมากข้ึน 

▪ เสียบปลัก๊ของเคร่ืองเขา้กบัแหล่งจ่ายไฟท่ีอยู่คนละวงจรกบัแหล่งจ่ายไฟของเคร่ืองอ่ืน 

▪ ติดต่อช่างของบริษทั 

การรบกวนเคร่ือง อาจเกิดจากเคร่ือง RF ท่ีอยู่บริเวณใกลเ้คียง ในกรณีท่ีเกิดการรบกวนให้ตรวจสอบ

เคร่ืองท่ีอยูใ่กลเ้คียง 

▪ การใชง้านเคร่ืองกบัอุปกรณ์เสริม ทรานสดิวเซอร์ หรือสายเคเบิลอ่ืน ๆ อาจส่งผลให้เกิดการปล่อย

พลงังานเพิ่มมากข้ึนหรือลดลง 

▪ ไม่ควรวางเคร่ืองติดกันหรือซ้อนกับเคร่ืองอ่ืน ถ้าจ  าเป็นต้องวางติดกัน ก่อนใช้งานเคร่ืองให้

ตรวจสอบวา่เคร่ืองใชง้านไดป้กติหรือไม่ 


